Техническое задание на гематологический анализатор 

	
	Параметр
	Требование технического задания

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	1.2
	Свидетельство о внесении в реестр типов средств измерений
	Наличие

	1.3
	Сертификат соответствия Госстандарта России или письмо ВНИИС об отсутствии необходимости обязательной сертификации 
	Наличие

	1.4
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	1.5
	Гарантийное сервисное обслуживание и методическая поддержка
	Не менее 12 месяцев

	1.6
	Обучение на рабочем месте специалистов
	Наличие

	2.1
	Исследуемые образцы
	Цельная кровь (венозная, капиллярная)

	2.2
	Производительность прибора
	Не менее 60 исследований в час

	2.3
	Количество анализируемых параметров
	Не менее 21

	2.4
	Определение количества лейкоцитов (WBC)
	Наличие

	2.5
	Определение количества лимфоцитов в лейкоцитах (LYM/LY)
	Наличие

	2.6
	Определение количества средних клеток в лейкоцитах (MID)
	Наличие

	2.7
	Определение количества гранулоцитов в лейкоцитах (GRA/GR)
	Наличие

	2.8
	Определение содержания лимфоцитов в лейкоцитах (LYM%/LY%)
	Наличие

	2.9
	Определение содержания средних клеток в лейкоцитах (MID%)
	Наличие

	2.10
	Определение содержания гранулоцитов в лейкоцитах (GRA%/GR%)
	Наличие

	2.11
	Определение гемоглобина (HGB)
	Наличие

	2.12
	Определение количества эритроцитов (RBC)
	Наличие

	2.13
	Определение гематокрита (НСТ)
	Наличие

	2.14
	Определение среднего объема эритроцита (MCV)
	Наличие

	2.15
	Определение среднего содержания гемоглобина в эритроците (МСН)
	Наличие

	2.16
	Определение средней концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС)
	Наличие

	2.17
	Определение относительной ширины распределения эритроцитов по объёму RDW-SD, стандартное отклонение
	Наличие

	2.18
	Определение относительной ширины распределения эритроцитов по объёму RDW-CV, коэффицент вариации
	Наличие

	2.19
	Определение числа тромбоцитов (PLT)
	Наличие

	2.20
	Определение среднего объема тромбоцита (MPV)
	Наличие

	2.21
	Определение тромбокрита (РСТ)
	Наличие

	2.22
	Определение ширины распределения тромбоцитов (PDW)
	Наличие

	2.23
	Определение коэффициента больших тромбоцитов (P-LCR)
	Наличие

	2.24
	Гистограмма соотношения размеров и количества эритроцитов
	Наличие

	2.25
	Гистограмма соотношения размеров и количества лейкоцитов
	Наличие

	2.26
	Гистограмма соотношения размеров и количества тромбоцитов
	Наличие

	2.27
	Объем образца цельной крови (для одного измерения)
	Не более 9,8 мкл

	2.28
	Объем образца при разведении (для одного измерения)
	Не более 20 мкл

	2.29
	Количество реагентов для работы
	Не более трех

	2.30
	Расход изотонического разбавителя (дилюента) на одно измерение
	Не более 17,5 мл

	2.31
	Расход лизирующего раствора на одно измерение не более
	Не более 0,6 мл

	2.32
	Расход очищающего (промывочного) раствора на одно измерение не более
	Не более 1,2 мл

	2.33
	Возможность программирования оператором периодичности цикла промывки
	Наличие

	2.34
	Наличие измерительных камер
	Не менее двух

	2.35
	Принцип определения гемоглобина
	Колориметрический. Концентрация гемоглобина определяется путем перевода всех форм  гемоглобина в высокоустойчивый раствор с помощью трансформирующего реагента

	2.36
	Диаметр апертуры в лейкоцитарно-гемоглобиновой измерительной камере
	80 мкм

	2.37
	Диаметр апертуры в камере эритроцитарно-тромбоцитарной камере
	50 мкм

	2.38
	Очистка апертуры высоковольтным разрядом
	Наличие

	2.39
	Очистка апертуры гидравлическая
	Наличие

	2.40
	Очистка апертуры моющим раствором
	Наличие

	2.41
	Система подачи образца
	Забор из открытой пробирки зондом пробозаборника

	2.42
	Время выхода зонда для забора пробы
	Не более 30 сек

	2.43
	Зонд в режиме ожидания
	Автоматически убирается через запрограммированный промежуток времени (устанавливается оператором)

	2.44
	Промывка зонда
	Автоматическая на выходе и входе

	2.45
	Автоматическая калибровка
	По результатам не менее чем 21 измерений

	2.46
	Ручная калибровка
	По факторам для определения эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов

	2.47
	Сохранение в памяти результатов измерений
	Не менее 40 000

	2.48
	Количество параметров контроля качества
	Не менее 21

	2.49
	Диапазон линейности определения лейкоцитов
	0,3-99,9 х 109/л

	2.50
	Диапазон линейности определения эритроцитов
	0,05-9,99 х 1012/л

	2.51
	Диапазон линейности определения гемоглобина
	2-300 г/л

	2.52
	Диапазон линейности определения тромбоцитов
	10-999 х 109/л

	2.53
	Коэффициент вариации при определении лейкоцитов
	Не более 2,0%

	2.54
	Коэффициент вариации при определении лимфоцитов в лейкоцитах
	Не более 1,5%

	2.55
	Коэффициент вариации при определении средних клеток в лейкоцитах
	Не более 1,5%

	2.56
	Коэффициент вариации при определении гранулоцитов в лейкоцитах
	Не более 3%

	2.57
	Коэффициент вариации при определении эритроцитов
	Не более 1,5%

	2.58
	Коэффициент вариации при определении гемоблобина
	Не более 1,5%

	2.59
	Коэффициент вариации при определении гематокрита
	Не более 5%

	2.60
	Коэффициент вариации при определении ширины распределения эритроцитов
	Не более 3,0%

	2.61
	Коэффициент вариации при определении среднего объема эритроцита
	Не более 0,4%

	2.62
	Коэффициент вариации при определении тромбоцитов
	Не более 4%

	2.63
	Коэффициент вариации при определении среднего объема тромбоцита
	Не более 3%

	2.64
	Влияние от предыдущего анализа при определении лейкоцитов
	Не более 0,5%

	2.65
	Влияние от предыдущего анализа при определении эритроцитов
	Не более 0,5%

	2.66
	Влияние от предыдущего анализа при определении гемоглобина
	Не более 0,5%

	2.67
	Влияние от предыдущего анализа при определении тромбоцитов
	Не более 1%

	2.68
	Порт RS-232
	Наличие

	2.69
	Порт USB
	Не менее двух

	2.70
	Порт PS/2
	Не менее двух

	2.71
	Русифицированное меню
	Наличие

	2.72
	Ввод данных при помощи сенсорного экрана
	Наличие

	2.73
	Ввод данных при помощи клавиатуры и мыши
	Наличие

	2.74
	Дисплей
	Цветной, сенсорный

	2.75
	Диагональ дисплея
	Не менее 10,4 дюйма

	2.76
	Разрешение дисплея
	Не более 640х480

	2.77
	Уровни доступа пользователей к управлению прибором
	Не менее четырех

	2.78
	Регистрация пациента по номеру
	Наличие

	2.79
	Регистрация пациента по возрасту
	Наличие

	2.80
	Регистрация пациента по полу
	Наличие

	2.81
	Аппаратный контроль процесса измерения с детекцией сгустков крови и пузырьков воздуха
	Наличие

	2.82
	Принтер
	Встроенный термальный, возможность подключения внешнего принтера

	2.83
	Питание
	Напряжение 220 В, частота 50/60 Гц




Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет, счет-фактура), надлежащее качество и безопасность (декларация о соответствии, регистрационное удостоверение на медицинское изделие) Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также документами, подтверждающими страну происхождения Товара.






